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発生年月 発生場所 事故の概要 再発防止策

1 2023.9 病室

気管切開情報の掲示ルールが徹底さ
れていなかったことにより、永久気
管孔チューブの再挿入の対応が遅
れ、SpO2の高度低下を来した。

気管切開、永久気管孔の患者につ
いて、気管切開情報をベッドサイ
ドに表示することを再周知した。

2 2023.12 病室

急遽の食事提供時にアレルギー食材
が提供されたことにより、アレル
ギー症状が出現しアドレナリン投与
に至った。

電話による食事依頼時には、食種
等とともにアレルギーの有無につ
いても確認できるように確認表を
作成した。

3 2024.1 手術室
手術の際に誤って下肺静脈を切離し
たことにより、開胸し吻合を行うこ
ととなった。

手術前の画像による解剖確認な
ど、手術準備について強化した。


